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11.25” 

Retirer les 3 composants de la boîte. En utilisant une technique 

aseptique/stérile standard, les placer 

sur le champ stérile. 

Décongeler les fibres dans une solution 

d’irrigation stérile tiède pendant environ 

20 minutes. Remarque : décanter 

conformément à la procédure 

immédiatement après la décongélation. 

Immédiatement après avoir décongelé 

les Fibres, placer le bouchon-filtre sur le 

récipient. Filtrer le liquide des Fibres. 

Remplir le récipient avec la solution 

d’irrigation stérile (solution saline ou dextrose 

à 5 % dans la solution lactate de Ringer). 

Décanter la solution d’irrigation stérile 

selon les instructions de l’étape 4. 

Ouvrir la CAM et la verser dans le 

récipient des Fibres. 

À l’aide de la spatule, mélanger la CAM et 

les Fibres. CartiMax est maintenant prêt 

à l’emploi. 
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MTF Biologics et Cartimax sont des marques déposées de la Musculoskeletal Transplant Foundation. © 2018 Musculoskeletal Transplant Foundation 
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GUIDE DE PRÉPARATION DE CARTIMAX™ 
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2  3  4 

Retirer les 3 composants de la boîte. 

 

En utilisant une technique 

aseptique/stérile standard, les placer 

sur le champ stérile. 

 

Décongeler les fibres dans une solution 

d’irrigation stérile tiède pendant environ 

20 minutes. Remarque : décanter 

conformément à la procédure 

immédiatement après la décongélation. 

 

Immédiatement après avoir décongelé 

les Fibres, placer le bouchon-filtre sur le 

récipient. Filtrer le liquide des Fibres. 
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Remplir le récipient avec la solution 

d’irrigation stérile (solution saline ou 

dextrose à 5 % dans la solution lactate 

de Ringer). 

 
Décanter la solution d’irrigation stérile 

selon les instructions de l’étape 4.  
Ouvrir la CAM et la verser dans le 

récipient des Fibres.  
À l’aide de la spatule, mélanger la CAM et 

les Fibres. CartiMax est maintenant prêt 

à l’emploi. 
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